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APPAREILS  PORTATIFS 

UE  BU  WA  J  L  JEUNE, 

POlIlt  BAINS  ET  BOUCHES  ÜE  VAPEUIt, 

Approuvés  par  l’Académie  royale  de  Médecine  de  Paris  ,  séance  du 
14  mai  1859,  et  seuls  adoptés  par  le  Conseil  d’administration  pour 
le  service  des  Hôpitaux  civils  et  militaires. 


CtVi  æ  ùeôü  cAoppaxei  foo. 


L’appareil  complet  tout  en  cuivre,  résumant  tous  les  bains  ,  se  vend  GO  fr. 

Pour  les  personnes  qui  n’auraient  besoin  que  d’une  partie,  on  pourra  i  le  fractionner  de 

la  manière  suivante:  .  .  ,  .  .  .  .  „  .. 

N°  1  appareil  pour  vapeur  sèche  ou  fumigation  à  prendre  assis  sur  une  (baise.  .  5  li. 

2  appareil  pour  vapeur  sèche  et  humide  a  prendre  assis  sur  une  chaise.  .  .  •  R* 

3  appareil  pour  vapeur  humide  à  prendre  couché  dans  un  lit ,  vapeur  sèche 

assis  sur  une  chaise,  et  douche  locale  de  vapeur  humide  •  •  •  * .  /|l) 

4  appareil  pour  vapeur  sèche  à  prendre  couché  dans  un  lit  ,  assis  sm  une  ^ 

chaise,  et  douche  locale  de  vapeur  sèche..  .  .  .  - . •••*.•  35 

5  appareil  pour  petite  douche  de  vapeur  humide  et  bains  de  v apeui  sèt.he  assis 

sur  une  chaise . . 

G  appareil  pour  fumigation  au  siège  (1)  et  vapeur  seche  ,  assis  sur  une  chaise.  .  30  , 

(L’appareil  complet  résume  tout  ce  (pie  l’on  peut  laire  avec  ces  6  ler(  \os.) 

7  appareil  additionnel  pour  dégager  le  gaz  acide  sulfureux  ,  s  adaptant  a  1  an-  ^ 

pareil  complet  pour  bains  hvdro-sullureux  .  .  .  . . -  •  0,1 

8  tuyau  flexible  pour  douche  mobile  de  vapeur  humide .  \  0 

i)  appareil  pour  bains  hydro-sulfureux.  ‘  •  /,J 

10  appareil  cuivre  et  ferblanc  pour  vapeur  humide  dans  le  lit,  \apeui  sèche  sui 

la  chaise  ,  et  douche  locale  de  vapeur  humide . .  25 

1 1  appareil  comme  le  précédent;  mais  avec  un  tuyau  flexible  pour  douche  mo¬ 

bile  de  vapeur  humide. . .  35 

12  appareil  de  cuivre  et  ferblanc  pour  fumigation  au  siège  de  vapeur  humide  et 

vapeur  sèche  sur  la  chaise . 30 

(Avec  ces  appareils  on  peut  obtenir  de  la  vapeur  aromatique  excellente  , 

tonique,  narcotique,  etc.)  .  ,  „  ,  ,  .  , 

15  appareil  distillatoire  pour  reconnaître  la  quantité  d  alcool  reel  contenu 
dans  les  liqueurs  fermentées,  les  vins,  les  eaux-de-vie,  les  cidres,  les 

bières  etc . . . 

Chaque  Appareil  est  accompagné  d’une  brochure  descriptive  indiquant  la  manière  de 

s’en  servir. 

...  v  ■ 

(1)  Cet  appareil  a  été  disposé  ainsi  pour  qu’il  ne  manquât  rien  à  l’appareil  complet;  mais  l’ap¬ 
pareil  N°  12,  pour  fumigation  au  siège,  est  préférable.  ,  >  ~ 
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